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Rapor No      : 2020S0538-539 

    Teklif No      : - 

Analizin Amacı     : Özel Ġstek 

Numuneyi Gönderen    : Diatek 

Analizin BaĢlama ve BitiĢ Tarihi:   : 20.05.2020-23.05.2020 
Numunenin Cinsi     : EkipmanKültürü 

Numunenin Ambalajı    : Swab 

Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat : 20.05.2020 17:00 

 
Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda verilen değerler tespit edilmiĢtir. 

 
Not: 1- Analiz Sonuçları Yukarıda Belirtilen Numune Ġçin Geçerlidir 
        2- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek baĢına veya ayrı ayrı kullanılamaz 
        3- Laboratuvarın yazılı izni olmadan raporlar kopyalanamaz ve çoğaltılamaz 
        4- Adli ve idari iĢlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz. 

   5-Bu analizler MüĢteri isteği doğrultusunda AR GE çalıĢması olarak yapılmıĢtır 
 

 

Bölüm Sorumlusu   

  Seda MARAġLI                                 Elif ÇAMLI 

   Mikrobiyoloji Lab. Sorumlusu              Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu 

       

     Tasdik olunur 

27.05.2020 

 
 
 
 
 

Nazlı SEYĠTHANOĞLU AKINCI 

       Laboratuvar Müdürü 

NUMUNE NO / NUMUNE 

ADI 
YAPILAN ANALĠZLER SONUÇ ANALĠZ METODU 

538/  Hypass 

Dezenfektanlı Paspas                

( Basmadan önce)  

*Aerobik Koloni Sayısı 

(kob/10cm2) 
624  

 
APHA Ch 3 

TS EN ISO 4833-1 

539/  Hypass 

Dezenfektanlı Paspas                

( Bastıktan hemen sonra )  

*Aerobik Koloni Sayısı 

(kob/10cm2) 
18  

 
APHA Ch 3 

TS EN ISO 4833-1 


